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Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 2021/BZP 00308667/01 z dnia 09.12.2021 r., stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.szpital-wiecbork.pl. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1: 
20 szt. taśm urologicznych jednorazowych, jednorodnych, sterylnych, niewchłanialnych, 
z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet,  
przeznaczonych do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT, z plastikową osłonką na ramionach 
zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 2 cm), o długości 45  cm, szerokości 
1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, 
gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi taśmy cięte laserowo zakończone 
bezpiecznymi pętelkami, zwężane na końcach, wykonane w technologii quadriaxial (geometria 
romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), trzy markery w środkowej 
części taśmy (jeden centralny na całej szerokości taśmy, dwa krótsze po bokach w odległości 7,5 mm 
od centralnego i 5 mm od osłonek)? 
oraz 
1 kompletu igieł spiralnych wielorazowego użytku (prawa, lewa), do implantacji ww. taśm o 
całkowitej długości 32cm (w tym igła 21cm, niebieska rączka 11cm) Ø 4mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1) 
Poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 0,45x13mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 3, poz. 3) 
Poz. 3 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 0,6x38mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 3, poz. 4) 
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Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 0,7x38mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 3, poz. 5) 
Poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 0,8x38mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 3, poz. 6) 
Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 0,9x38mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 3, poz. 7) 
Poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 1,1x38mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 3, poz. 8) 
Poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 1,2x38mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 5, poz. 3) 
Pozycja 3 -Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 164x117, powierzchnia czynna 107 cm2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 6) 
Prosimy o podanie modelu strzygarki, do której mają pasować ostrza. 
Odpowiedź: 
Strzygarka MEDLINE  IPX7     REF   DYND 70800EU 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 9, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 500mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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