ME

PAKIET NR 5, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dializacyjny dwukanatowy poliuretanowy 12Fr o dtugosci 15¢cm-
pozostale parametry zgodne z STIWZ?
Odpowiedz: Nie, zamawiajacy nie dopusci.

PAKIET NR 5, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dializacyjny dwukanatowy poliuretanowy 12Fr o dtugosci 20cm-
pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedz: Nie, zamawiajacy nie dopusci.

PAKIET NR 5, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dializacyjny dwukanatowy poliuretanowy 12Fr o dtugosci 25cm-
pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedz: Nie, zamawiajacy nie dopusci.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1-3 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiajgcemu mozliwos¢ sktadania ofert konkurencyjnych co
przetozy si¢ na efektywne zarzadzanie srodkami publicznymi.

Odpowiedz: Nie, zamawiajacy nie wydzieli.
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