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Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawe pulsoksymetrow , N-M.I1.056/44/2020

W zwigzku z otrzymaniem pytan do zapytania w w/w postepowaniu udzielamy nastepujacych

wyjasnien:

Pytanie 1.

Czy zamawiajacy dopusci pulsoksymetr o nastepujgcych parametrach?

Pomiar saturacji

W zakresie nie gorszym niz 0-100%

Btad pomiaru saturacji

Nie wiekszy niz +/- 2% dla SpO2 od 70% do 100%

Pomiar pulsu

. |W zakresie nie gorszym niz 30-250 bpm

Btad pomiaru pulsu

Nie wiekszy niz +/- 2 bpm dla czestotliwosci pulsu od 30-250 bpm

Czytelny kolorowy wyswietlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu, menu w jezyku pol-

Wyéwi
ySwietlacz okim |

Czas pracy Do 20 h (niskie zuzycie energii)

Pamiec Duza pamie¢ wewnetrzna (mozliwos¢ przegladania wczesniejszych wynikow)

Wymiary i waga

Waga z bateriami 258g, 75x135x28mm

Pamiec mierzonych parametréw

|Ze Sledzeniem trendow

odtaczenie czujnika, odfgczenie pacjenta, niski poziom natadowania baterii, petna

Al : pamie¢, nieprawidtowa czestotliwosc pulsu bgdz saturacji

Regulacja Regulowane granice alarmowe, alarmy dzwiekowe i wizualne

Zasilanie Sieciowe 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, akumulatorowe z 4 akumulatoréw NiMH AA
Gwarancja 2 lata

Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 2.
Pkt. 2

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr pomiar satruracji
w warunkach ruchu i niskiej perfuzji w technologii whasnej. ..Eliminacja sygnatu z krwi zylnej™
wskazuje na jednego producenta i ogranicza.

Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 3.
Pkt. 4.

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadajacy zasilanie

bateryjne z wbudowanych akumulatorow pozwalajacych na dziatanie do 8 godzin.

Wartos¢ 48 godzin wydaje si¢ by¢ pomytka i nie jest osiggalna przez przenosne, lekkie urzadzenia.
Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.
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Pytanie 4.
Pkt. 8
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadajacy pomiar
czgstotliwosci pulsu w zakresie 30-250 bpm. Zakres ten jest zblizony do wymaganego i zapewnia
rownie doktadne pomiary.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode

Pytanie 5.
Pkt. 9
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadajacy pomiar perfuzji
w zakresie 0,05-20%. Zakres ten jest zblizony do wymaganego 1 zapewnia rownie doktadne
pomiary.

Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 6.
Pkt. 14 .
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadajacy wskaznik
perfuzji w formie zmiennej liczbowej jednego koloru.

Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 7.
Pkt. 18 :
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadajacy wymiary
72mm szer. x 154mm wys. x 26mm grubo$é. Wymiary te sa zblizone a nawet lepsze, mniejsze,
niz wymagane przez Zamawiajacego. -

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 8.
Pkt. 20
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadajacy system
eliminacji artefaktow ruchowych producenta urzadzenia. ..eliminacja artefaktow ruchowych
dzigki eliminacji sygnalow z krwi zylnej” wskazuje na jednego producenta oraz w znacznym
stopniu ogranicza konkurencyjnos¢ przetargu.

Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 9.
Pkt. 24
Czy Zamawiajacy wymaga aby wysokiej klasy pulsoksymetr odtwarzal trendy na urzadzeniu, bez
koniecznosci kazdorazowego podigczania do komputera oraz przegladania zdarzen za pomoca
koniecznego, dedykowanego oprogramowania. Co moze skutecznie uniemozliwi¢ sprawne jesli
w ogole przegladanie historii zdarzen.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 10.

Pkt. 25
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadajacy jeden zakres
czulosci pomiaru dla kazdego profilu pacjenta. Nasze urzadzenie pozwala dokladnie bada¢ oraz
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analizowa¢ wyniki wiekszosci przypadkow.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 11.
Pkt. 26
Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadajacy tryby
usrednienia 2.4.8,12?

Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 12.

4. Zasilanie akumulatorowe z wewnetrznych akumulatorow, 48 godzin.

Prosimy o zgod¢ na zaoferowanie zasilania z wewnetrznych, wymiennych baterii litowych 20 godzin
Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 13.

9.Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

Prosimy o zgode na zaoferowanie zakresu pomiaru perfuzji 0,03-20%
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 14. _

~ 14.Indeks perfuzji (PI) wskazujacy na perfuzj¢ w miejscu pomiaru, wykres stupkowy - wysoki
w kolorze zielonym wskazuje na silny sygnal, kiedy mdeks perfuzji jest staby wykres shlpkowy jest
niski i w kolorze czerwony.

Prosimy o zgod¢ na Indeks perfuzji (PI) wskazujacy na perfuzje w miejscu pomiaru, wykres
stupkowy w kolorze niebieskim dla wszystkich zakresow. ;
Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 15.

18. Wymiary urzagdzenia 158 x 76 x 36 mm

Prosimy o zgod¢ na zaoferowanie urzgdzenia o mniejszych wymiarach 156 x 70 x 32 mm
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 16.

25.Mozliwos¢ ustawienia czutosci pomiaru w 3 zakresach : NORM, MAX, APOD

Prosimy o zgode na zaoferowanie ustawienia czuto$ci pomiaru w 2 zakresach: normalnym i szybkim.
Wyspecytikowane przez Zamawiajacego ustawienia: . NORM, MAX, APOD™ to nazwy handlowe
ustawien czulosci technologii Masimo, u kazdego producenta technologii

pulsoksymetrycznych nazwy / ilosci trybow sa rozne, a wskazywanie specyficznych nazw hndlowych
jest oczywistym ograniczeniem konkurencji co jest niezgodne z UZP.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 17.

25.Tryby usredniania: 2,4,8.10,12.14.16 sekund

Prosimy o zgode na zaoferowanie szybszego pomiaru z dwoma trybami usredniania 2-4 s i 5-7 s.
Odpowiedz: zgodnie z zapytaniem ofertowym.
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