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PAKIET  NR 5, pozycja 4-8 

 

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie 

Powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, 

wydzieli z pakietu nr 5 pozycje 4,5,6,7,8 i utworzy oddzielny pakiet  na zaoferowanie 

wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego 

aparatem Multifiltrade, materiałów używanych przez wiele Stacji Dializ, oddziałów 

intensywnej Terapii i ośrodków klinicznych na ternie całego kraju a dla 

Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli. 

 
PAKIET  NR 4,  pozycja 1 
 
 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. nr 1 miał na myśli „DREN 152ML, LIMIT 

CIŚNIENIA 400PSI/28 BAR”? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający miał na myśli dren 152ml. 

 

 

PAKIET  NR 2, 

 

1. Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia specyfikuje wyłącznie paski 

testowe konkretnego wytwórcy, gdyż podaje parametry będące ściśle jego opisem 

katalogowym co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do 

wyrobu tego wytwórcy, wnosimy o dopuszczenie aktualnie stosowanych w szpitalu 

Zamawiającego pasków testowych do glukometrów GlucoDr. Auto, 

charakteryzujących się następującymi, przewyższającymi parametrami a) Funkcja 

Auto-coding całkowicie eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne 

wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetlaniem 

odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na 

wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara 

samozasysająca krew, paski posiadają złotą elektrodę; e-f) Wyrzut zużytego paska za 

pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania 

krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość 

wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) 

zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności 

wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura 

przechowywania pasków w zakresie 1-32
o 
j) wielkość próbki 0,5 mikrolitra? 
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Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 

 

2. Zgodnie z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza 

inne, konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi 

glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: 

a) Funcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi 

wprowadzonej do paska wraz z wyświetlaniem odpowiedniego komunikatu 

informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) 

Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600 mg/dl; 

e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; 

f) zakres hematokrytu 10-70% umożliwiający wykonanie pomiarów we krwi 

włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut paska po 

pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów 

kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania 

pasków testowych w zakresie 5-45
o 

C, przechowywanie do 30
o 

C; j) podświetlony 

ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie 

wymagane zgodnie z polskim prawem? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 

 

3. Zamawiający dopuszcza spełniające te same cele paski testowe do glukometru z 

szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych 

glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników 

pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70 %, umożliwiający wykonywanie 

pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków przy 

dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197-2015; b) wyrzut 

zużytego paska za pomocą przycisku; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; 

e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki 

wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 s; g) 

temperatura przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski 

posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z 

polskim prawem? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 

 
 


